
Bildgebende optometrische

Untersuchung

Alcon Grieshaber

Markus Ritzmann

MSc. Optometrist



Spaltlampen-

Untersuchung



Spaltlampe

 Biomikroskop (Slitlamp engl.)

 Beobachtung & Beleuchtung 

 Beide sind perfekt auf den gleichen Punkt «fokussiert»

 Beide sind in der gleichen Achse schwenkbar

 Lichtspalt kann einen optischen Schnitt von Cornea und Lens 

Cristallina erzeugt werden 



Spaltlampe

 Beobachtung:

 Mikroskop mit Binokularer Beobachtung

 Vergrösserungswechsler 6,10, 16, 25, 40x

 Schärfentiefen Blende

 Gelbsperrfilter (Fluoreszein Einfärbung) 

 Beleuchtung:

 Lichtblende Spalt (0.1mm bis 10mm)

 Spalthöhe 0.2 bis 12mm

 Diffusor

 Lichtfilter: Weisslicht, rotfrei, kobalt-Blau, 



Normale Befunde

Übersicht Iris, Cornea, 

Konjunktiva, Lider Limbale Gefässe



Normale Befunde

Äusserer Augen-

abschnitt von10j. Kind

Schlupflider, 

Reflex IOL von 60j.



Normale Befunde

Kalkeinlagerung tarsale

Bindehaut

Lidrand und 

Meibom’sche Drüsen



Einlagerungen 

Cornea

Arcus Senilis

Stoffwechsel 

Ablagerung in Cornea



Optischer Schnitt



Optischer Schnitt

Anterior Cortex 

Lens Cristallines

Posterior Cortex 

Lens Cristallines



Kontaktlinsen-

Anpassung

Sphärische Linse auf 

torischer Cornea

Torische Linse auf 

gleichem Auge



Ortho-K Nachtlinse

Ortho-K zur Kontrolle der 

Progressiven Myopie

Ortho-K zur Myopie 

Korrektion



Speziallinsen

Keratokonus Linse Sklerallinse



Blepharitis



Cornea Gutata

Fuchs Endothel 

Dystrophie

Fuchs Endothel 

Dystrophie



Tarsale Konjunktiva

Follikel CL induziert

MGD (Meibomian

Gland Dysfunction)



Lens Cristallines

Vacuolen

Regrediente

Beleuchtung



Cataract

Posterior subcapsular

Cataract (PSC) Beginnende PSC



IOL

Dislozierte IOL

regrediente

Beleuchtung



IOL

IOL regrediente

Beleuchtung

IOL Diffuse Beleuchtung 

bei Lichtstarrer Pupille



Iristransillumination

Bei Pigmentdispersion 

Sydrome (PDS)

Bei Pseudoexfolliations

Syndrome (PEX)



Pigmentablagerung

Pigmentdispersions-

syndrome Irispigmente Endothel



PEX

Pseudo Exfoliations

Syndrome

Amyloid Ablagerung auf 

Linse & Zonulae



Radiäre Keratotomie



Granuläre

Cornea Dystrophie



Indirekte  (90D)

Ophalmoskopie

Peripapilläre Atrophie

Papille mit superiorem

«notch» Glaucom



Ulceration

Infektion

Vernarbung durch 

Infektiöse Keratitis

Aktive infektiöse Keratitis 

am Flap-Rand 



Keratokonus



Keratoglobus



PMD

Extreme inferiore Ektasie 

Verdünnung Stroma ca. 

1mm über Limbus



Keratokonus
Descemet Falten 

Endothel 

(Dehnungsfalten)

Keratokonus

Apex inferior



Keratokonus

Fleischer Linie 

(Eisenablagerung)

Apikale Narben 

Keratokonus



Keratokonus
Kegelförmige 

Vorwölbung & 

Verdünnung Cornea

Keratokonus mit 

Sklerallinse



Hydrops

Riss des Endothel bei 

Keratokonus

Eintrübung von Strome 

durch Kammerwasser



Post-Refraktiv

Komplikationen

Sekundäre Ektasie Komplikation Flap-Rand



Keratoplastik



Keratoplastik

Fortlaufende Naht mit 

Einzelnähten Einzelnähte



Keratoplastik

Verrutschen d. am 

Interface



Keratoplastik



Abstossreaktion 



Traumata

Keratoplastik nach 

Okulärem Trauma



Glaucom

Juveniles Glaucom

Juveniles Glaucom

nach akutem Glaucom



Topographie
Placido Ring Projektion



Topographie

 Sphärische regelmässige Cornea



Topographie

Torische Cornea



Topographie

 Irregulär: Keratokonus mild



Topographie

 Irregulär: Keratokonus ausgeprägt



Topographie

 Irregulär: nach Keratoplastik



OCT
Optical Coherence Tomography

Posterior Segment (PS-OCT) Retina

Anterior Segment (AS-OCT) Cornea, Kammerwinkel



PS-OCT

Retina imaging: Vitreous bis Choroidea



PS-OCT

Retina imaging: Retinal Thickness & Ganglion-NFL-Komplex  



PS-OCT



AS-OCT 

Pachymetry



AS-OCT 

Pachymetry



AS-OCT



AS-OCT



Viel Spass in der 

Anwendung
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